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Änderungen Vorbehalten 


IV/5/Ö Nr. Ag 30/266/59 9 3 59 3000 


NF-Oszilloskop 
EO 1/76 T 


Verwendungszweck 

Bei diesem Oszillograf oder richtiger Oszilloskop handeil es sich um 
eine Variante unseres Service-Oszillografen EO 1 71. 

Das NF-Oszilloskop unterscheidet sich vom Service-Oszillografen nur im 
Anwendungsbereich. !m grundsätzlichen Aufbau und in den Abmessungen 
sowie Im Gewicht sind die beiden Geräte gleich. 

Während der Service-Oszillograf ln erster Linie für den Reparaturdienst 
in der Rundfunk- und Fernsehtechnik geeignet ist, stellt das NF-Oszilloskop 
das äquivalente Gerät für das Tlefstfrequenzgebiet dar. Es umfafet den 
Frequenzbereich von 0 Hz (Gleichspannung) bis 300 kHz» so dab alle 
Mef^aufgaben der Niederfrequenztechnik einschliefijfich der niederfrequen¬ 
ten Impulstechnik mit dem Gerät zu beherrschen sind, 

Die Hauptanwendungsgebiete werden somit die elektronische Regel- und 
Steuertechnik sowie die elektrische Beobachtung medianlsdier Vorgänge 
sein. Besonders im Reparatur- und Überwachungsdienst stellt das Gerät 
durch seine kleinen Abmessungen und durch sein geringes Gewidit ein 
unentbehrliches Hilfsmittel dar. 


Wirkungsweise 

Die grundsätzliche Arbeitsweise eines Oszillografen darf als bekannt 
vorausgesetzt werden. 

Der Vertikalverstärker gestattet, mit einer 2500fadien Maximal Verstärkung 
im Bereich von 0 Hz “ 300 kHz bereits eine Spannung von 10 mV^|^ — 
28 V55 in der Grölte von 10 mm abzubiJden. Eine gute Regelbarkeit ist 
gewährleistet (1:1000 grob, 1:10 fein), so dafj noch Spannungen bis zu 
300 Vgff direkt an den Eingang gelegt werden können. Die Regelung er* 
folgt über den gesamten Bereich (max. 1:10000) frequenz- und phasen¬ 
kompensiert. 

Für besonders hochohmige MeFjobjekle wird ein Me^kabel mit Taslkopf 
mitgdiefart, das den Mel^punkt nur mit 10 MOhm und 1 pF belastet, 
was besonders bei Messungen an hochohmigen Stellen von Wichtigkeit 


ist. Die hierbei auHretende zusätziiche Spannungsteilung beträgt 1:100, 
die durch die nadifoigende Verstärkung wieder ausgegiidien werden kann, 
zumai an hochohmigen Punkten zumeist eine genügend grolje Span« 
nung iiegt. 

Das lineare Zeitabienkgerät ermöglicht mit einer maximalen Kippfrequenz 
von 100 kHz auch im oberen Frequenzbereich noch eine genügend grolle 
Aufiösung des Bildes. 

Zur Betrachtung einmaliger oder unregelmäfjig wiederkehrender Vorgänge 
bzw. kurzer Impulse läf^tslch der Kippgeneratorauf Triggerbetrieb umschalten. 

Aul5erdem kann durch äußere Verbindung des Kippausganges mit dem 
X Eingang der Mel^vorgang ca. 3 fath gedehnt werden, ohne die Zelt- 
basis-Grundfrequenz zu verändern. 

Verstärker und Zeitablenkgerät steuern die Katodenstrahlröhre symmetrisch, 
so dafj eine gleichrnäf^ige Bildschärfe gewährfeistet Ist und kein nennens¬ 
werter Trapezfehler aufrrltt. 

Bei abgeschaltetem Kippgenerator arbeitet die Zeltendstufe als Horizontah 
Verstärker, so daf5 das Schreiben von Lissajous-Figuren, Röhrenkennlinien, 
Hysteresisschleifen, Strom Spannungskennfinien und dergleichen auch mit 
relativ kleinen Spannungen möglich wird. 

Die Hell-Dunkelsteuerung wirkt auf die Katode der Braunschen Röhre, 
so dafj die Rücklaufverdunkelung erhalten bleibt. 


Aufbau 

Das Gerät besitzt ein Spritzgufsgehäuse mit abschraubbaren Seitenblechen, 
durch die alfe Röhren und fast alle Schaltelemente leicht zugänglich sind. 

Ein aufsteckbares Raster erleichtert zuweilen die Auswertung des Bildes. 

Durch einen an der Unterseite hochstallbaren Büge! kann das Gerät bei 
Bedarf in eine siditbequeme Schräglage gebracht werden. 

Zum Ansetzen einer Spiegelreflexkamera mit Tessar- oder Biotarob- 
jektiv ist ein entsprechender Fototubus als Zubehörteil vorgesehen. 

Der Innenaufbau besteht aus folgenden 4 Hauptgruppen: 

1 . Netzteil mit allen Bauelementen der Stromversorgung, 

2 . Frontteil mit allen Bedienungselementen und der Sichtröhres 

3 . Y-Verstärkertell für die Vertikalsteuerung, 

4 . X-Verstärker und Kippgenerator für die 
H orlzo ntalsteuerung. 


Tedinisdie Daten 


Type; 

EO 1/76 T 

Katoden stra h Eroh re; 

B 7 S 1 DN 

Leuditschirmfarbe blau, gelb-grün 
nachleuchtend 

Schirmdurchmesser 70 mm 

Meb" und Zeitplatten doppelt 
efektrostatisch, symmetrisch, 
Üditsdiutztubus, 
aufsteckbares Raster, 

Ansetzen einer Fotoeinrichtung möglich 


Horiaontalsteuerung (X Achse) 

1, Durch Kippgenerator^ Knear symmetrisch: 


Frequenzbereidi: 

ca. 1 Hz ... 100 kHz (ab 0,3 Hz bei 
Anschalten einer äußeren Zusatzkapazität) 
regelbar ln 10 Stufen. 1:3 bzw. 3:10 und 
abschaftbar sowie kontinuierlich ca. 1:4 

Unlinearität: 

Zeilbasisdehnung: 

< 5% 

ca. 3fach im gesamten Frequenzbereich 
sowie durch Triggerung 

Rücklaufs 

Synchronisierung: 

verdunkelt 

Eigen-, pos. u. neg., stetig regelbar, 
Fremd- und Trigger-Synchron. 


Kippausgangsspannung: ca. 30 

2. Breitbandverstärker, symmetrisch: 

Frequenzbereich: 1 Hz . . . 600 kHz 


Verstärkung: 

Regelung: 

ca. 50fach i 3 db 

durch Spannungsteiler in 5 Stufen 

1:100, 1 :30, 1:10, 1:3, 1:1. 

Ablenkempfindlichkeit: 

Max. Eingangsspannung: 
Eingangswiderstand: 

Max, Aussteuerung: 

60; 18; 6; 1,8; 0,6 V^^^/cm 

300 V,,, 

> 2 MOhm < 16 pF 

50 mm 


Vertikalsteuerung (Y-Achse) 

Durch Breitbandverstärker symmetrisch: 

Frequenzbereich: 0 Hz (Gleichspannung) ... 300 kHz 

Phasenäfvderung <1*^: 0 Hz ... 15 kHz 


Verstärkung r 

Ansliegszeit; 

übersdiwlngen: 

Dadiabfall: 

Regelung: 

2500 fach dl 3 db 

ca. 1 

< 3% 

0% 

kontinuierlich 1:10 und in 4 Stufen 
1;1000, 1:100, 1:10, 1:1 phasenrein, 

Ablenkempfindlichkeit: 

10, 1, 0,1 0,01 V^^f/cm 

(bei voll aufgedrehtem AmpK^Feinregler) 

Max. Eingangsspannung; 
Max, Aussteuerung: 
Eingangswiderstand: 
Höhenverschiebung; 

300 

40 mm 

> 2 MOhm < 16 pF 

ca. 15 mm 

Hell'DunkehSteuerung: 

(Z-Adise) 

10 Hz ... 1 MHz 

Eingargswidersland >125 kOhm 
ca. 20 pF 

Erforderliche Spg, ca, 10 

RöhrenbestCickung; 

1 XB 7 S 1 DN 

2 X EF 86 

2 X ECF 82 

4 X EF 80 

1 X EZ 80 

2XSfR 150/30 

Netzanschlui^: 

110/220 V 40 ... 60 Hz 
Leistungsaufnahme ca. 55 W 

Feirtsldierungen: 

1 X 400 mA, T 1 

1 X800 mA, T 1 

1 X100 mA, T Anode 

Temperafurbereidi: 

— 10° , .. + 40°C 

Oehäuseabmessungen; 

170X210 X280 mm 

Gewicht: 

ca, 8,5 kg 

Zubehör: 

1 Mef 5 kabel, abgeschirmt, 
ca, 1,20 m lang, ca, 30 pF 

1 Mebkabel, abgeschlrmt, 
ca. 1,20 m lang mit Tastkopf 10 MOhm 
1 pF bei einer Spannungsteilung 
von 1:100 

1 Fotobus z. Ansetzen einer Spiegel- 
ref lex-Kamera 


UNSER FERTIGUNGSPROGRAMM 


Elektronensfrahl-Oszillografen 
S e I e k t o g r a f e n » K o n s t a n t g I e 1 c h r i c h t e r 
Spannungsgleichhalter ■ Dehnungsmesser 
Antennentriebe • Funken- und 
B o g e n g e n e r a t o r e n * Regel¬ 
transformatoren ■ Regelgleächrichtef 


[solationsprüfgeräfe 


Export-Informationen durdi |,DIÄ'‘ Oeutsdier Innen- und Auljenhandel - Elektrotechnik 
ßertln C 2, Liebknechtstrafje 14 - Telegramme i DiaelekJro - Rufj 425641, 517285/86 


Inlandbezug über die Niederlassungen der DHZ Elektrolechnik 
Berlin, Leipzig, Dresden, Erfurt und Halle^ 



VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTÄTTEN 










i un ff/ miioQJs>/jQis 


\ ffm» Zeif§WmtPonfn/rK 








































